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m Kl Assistenzsystem zur ZVK Lagebewertung

Unsere Methode: Segmentierung +
Regelbasierte Auswertung

Baseline 1: Klassifizierung Baseline 2: Segmentierung + Klassifizierung
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- Aufgrund hohe Untersuchungszahlen und Arbeitsbelastung
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VerZOgert Werden mean AUC: 0.85 M mean AUC: 0.92 M mean AUC: 0.94 M
- Katheter in Fehllage kann bei Nutzung zu lebensgefahrlichen Hansen, L, Sieren, M, Hobe, M, Saalbach, A, Schulz, H, Barkhausen, J, and Heinrich, M. P

. ) . ) . L “Radiographic Assessment of CVC Malpositioning: How can Al best support clinicians?"
Komplikation oder Verzogerung einer dringend bendétigen International Conference on Medical Imaging with Deep Learning -MIDL 2021. 2021.
Therapie flhren

Die regelbasierte ZVK Lagebewertung basierend auf gelernten
Segmentierungen erreicht bessere Ergebnisse als Black Box Kl
-> Entwicklung eines durch KI gestiitztes Assistenzsystem fiir Modelle und gewahrleistet visuelle Erklarbarkeit fir Klinikerlnnen
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